
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), BTEX und MTBE - CB01

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.47 0.73CB01 A - BTEX / MTBEBenzol µg/l 16 0.58 ± 0.0519 0.0692 120.47 0.731
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 18 2.07 ± 0.241 0.341 161.6 2.890
CB01 A - BTEX / MTBEEthylbenzol µg/l 16 0.442 ± 0.0383 0.051 120.32 0.521
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 17 1.45 ± 0.201 0.276 190.87 21
CB01 A - BTEX / MTBEo-Xylol µg/l 16 4.41 ± 0.513 0.684 162.88 5.72
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 16 3.03 ± 0.363 0.484 162.2 4.022
CB01 A - BTEX / MTBESumme von m-Xylol und p-Xylol µg/l 16 5.69 ± 0.719 0.959 173.48 7.362
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 16 8.55 ± 1.04 1.38 165.33 10.72
CB01 A - BTEX / MTBEToluol µg/l 18 0.85 ± 0.0889 0.126 150.61 1.090
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 17 5.33 ± 0.512 0.704 134.21 6.81
CB01 A - BTEX / MTBEMethyl-tert-butylether µg/l 13 3.25 ± 0.361 0.434 132.5 4.10
CB01 B - BTEX / MTBE µg/l 13 0.882 ± 0.103 0.124 140.72 1.10
CB01 A - LHKW1,1,1-Trichlorethan µg/l 0 - ± - - -- -0
CB01 B - LHKW µg/l 22 7.27 ± 0.671 1.05 145.62 9.61
CB01 A - LHKW1,1-Dichlorethen µg/l 0 - ± - - -- -0
CB01 B - LHKW µg/l 19 9.06 ± 1.3 1.9 214.75 12.72
CB01 A - LHKW1,2-Dichlorethan µg/l 20 12.7 ± 0.888 1.32 1010.5 15.41
CB01 B - LHKW µg/l 18 3.11 ± 0.227 0.322 102.51 3.73
CB01 A - LHKWBromdichlormethan µg/l 22 2.26 ± 0.141 0.221 9.71.92 2.821
CB01 B - LHKW µg/l 20 7.33 ± 0.346 0.515 76.51 8.683
CB01 A - LHKWcis-1,2-Dichlorethen µg/l 21 0.833 ± 0.063 0.0962 120.68 1.010
CB01 B - LHKW µg/l 19 4.68 ± 0.313 0.455 9.74.02 6.072
CB01 A - LHKWDibromchlormethan µg/l 23 1.1 ± 0.0847 0.135 120.87 1.40
CB01 B - LHKW µg/l 23 8.15 ± 0.698 1.12 146.51 10.80
CB01 A - LHKWDichlormethan µg/l 19 1.89 ± 0.147 0.213 111.66 2.41
CB01 B - LHKW µg/l 17 8.04 ± 0.611 0.84 105.92 9.394
CB01 A - LHKWTetrachlorethen µg/l 22 3.94 ± 0.494 0.773 202.35 5.721
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Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe (LHKW), BTEX und MTBE - CB01

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

8.18 15.74CB01 B - LHKWTetrachlorethen µg/l 23 11.3 ± 1.38 2.21 208.18 15.70
CB01 A - LHKWTetrachlormethan µg/l 23 1.19 ± 0.127 0.204 170.75 1.630
CB01 B - LHKW µg/l 23 16.1 ± 2.37 3.78 247.28 24.20
CB01 A - LHKWtrans-1,2-Dichlorethen µg/l 21 0.852 ± 0.112 0.171 200.514 1.20
CB01 B - LHKW µg/l 20 3.72 ± 0.446 0.665 182.99 5.341
CB01 A - LHKWTribrommethan µg/l 1 - ± - - -0.03 0.030
CB01 B - LHKW µg/l 21 3.43 ± 0.245 0.374 112.83 41
CB01 A - LHKWTrichlorethen µg/l 22 0.652 ± 0.0506 0.0791 120.5 0.821
CB01 B - LHKW µg/l 22 3.9 ± 0.324 0.507 133.08 5.191
CB01 A - LHKWTrichlormethan µg/l 22 9.95 ± 0.664 1.04 108.32 12.51
CB01 B - LHKW µg/l 21 1.04 ± 0.072 0.11 110.84 1.262


