
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Pestizide H94

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.414 0.647H94 A2,6-Dichlorbenzamid µg/l 21 0.55 ± 0.04 0.0612 110.414 0.6471
H94 B µg/l 1 - ± - - -0.006 0.0060
H94 AAlachlor µg/l 16 0.343 ± 0.0247 0.0329 9.60.282 0.4021
H94 B µg/l 13 0.521 ± 0.0149 0.0179 3.40.483 0.5424
H94 AAtrazin µg/l 28 0.464 ± 0.0232 0.0409 8.80.352 0.5680
H94 B µg/l 26 0.355 ± 0.0194 0.0329 9.30.299 0.4192
H94 ABromacil µg/l 16 0.737 ± 0.0683 0.091 120.514 0.8461
H94 B µg/l 15 0.82 ± 0.0795 0.103 130.617 1.052
H94 AChloridazon µg/l 0 - ± - - -- -0
H94 B µg/l 15 0.321 ± 0.0282 0.0364 110.252 0.4042
H94 AClopyralid µg/l 6 0.458 ± 0.0781 0.0638 140.366 0.5420
H94 B µg/l 6 0.609 ± 0.0638 0.0521 8.50.54 0.6680
H94 ACyanazin µg/l 20 0.627 ± 0.0666 0.0993 160.505 0.9130
H94 B µg/l 19 0.143 ± 0.0157 0.0228 160.098 0.1941
H94 ADesethylatrazin µg/l 25 1.17 ± 0.1 0.167 140.8 1.471
H94 B µg/l 4 - ± - - -0.007 0.8190
H94 ADesethyldesisopropylatrazin µg/l 2 - ± - - -0.349 0.380
H94 B µg/l 2 - ± - - -0.633 0.7210
H94 ADesethylterbuthylazin µg/l 18 0.643 ± 0.0385 0.0544 8.50.554 0.7742
H94 B µg/l 17 0.328 ± 0.0149 0.0205 6.20.295 0.3743
H94 ADesisopropylatrazin µg/l 19 0.165 ± 0.0134 0.0195 120.137 0.24
H94 B µg/l 1 - ± - - -0.01 0.010
H94 ADiuron µg/l 4 - ± - - -0.004 0.0061
H94 B µg/l 24 0.0865 ± 0.00718 0.0117 140.054 0.1133
H94 ADimethenamid µg/l 11 0.393 ± 0.0357 0.0394 100.315 0.4450
H94 B µg/l 11 0.574 ± 0.0518 0.0573 100.466 0.6670
H94 ADimethylsulfamid µg/l 6 0.358 ± 0.137 0.112 310.173 0.4890
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0.314 0.485H94 BDimethylsulfamid µg/l 6 0.395 ± 0.0857 0.07 180.314 0.4850
H94 ADesphenylchloridazon µg/l 10 0.303 ± 0.0487 0.0514 170.239 0.3691
H94 B µg/l 10 0.286 ± 0.0392 0.0413 140.237 0.3551
H94 AMethyldesphenylchloridazon µg/l 11 0.114 ± 0.012 0.0133 120.092 0.1310
H94 B µg/l 7 0.0204 ± 0.00195 0.00172 8.40.018 0.0231
H94 AMetolachlor µg/l 23 0.0934 ± 0.00656 0.0105 110.074 0.113
H94 B µg/l 4 - ± - - -0.005 0.550
H94 ANicosulfuron µg/l 5 - ± - - -0.009 0.1570
H94 B µg/l 4 - ± - - -0.02 0.1061
H94 APrometryn µg/l 15 0.375 ± 0.0292 0.0377 100.305 0.4540
H94 B µg/l 15 0.718 ± 0.0375 0.0484 6.70.653 0.841
H94 APropazin µg/l 23 0.151 ± 0.0137 0.0219 150.096 0.2040
H94 B µg/l 21 0.28 ± 0.0144 0.022 7.80.241 0.3312
H94 ASebuthylazin µg/l 1 - ± - - -0.147 0.1470
H94 B µg/l 13 0.17 ± 0.0119 0.0144 8.40.145 0.1992
H94 ASimazin µg/l 5 - ± - - -0.005 0.011
H94 B µg/l 26 0.551 ± 0.0366 0.0622 110.432 0.6671
H94 ATerbuthylazin µg/l 1 - ± - - -0.004 0.0040
H94 B µg/l 24 0.0948 ± 0.00676 0.011 120.077 0.122
H94 ATerbutryn µg/l 19 0.384 ± 0.0172 0.0249 6.50.328 0.422
H94 B µg/l 19 0.753 ± 0.043 0.0625 8.30.635 0.882


