
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Pestizide H97 - manuelle Aureißereliminierung

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0,846 1,156H97 A2,6-Dichlorbenzamid µg/l 15 0,958 ± 0,0713 0,092 9,60,846 1,163
H97 B µg/l 0 - ± - - -- -0
H97 AAlachlor µg/l 15 0,229 ± 0,00935 0,0121 5,30,211 0,2541
H97 B µg/l 15 0,858 ± 0,0495 0,0639 7,40,751 1,011
H97 AAtrazin µg/l 26 0,223 ± 0,00919 0,0156 7,00,192 0,262
H97 B µg/l 24 0,203 ± 0,00817 0,0133 6,60,175 0,2344
H97 ABromacil µg/l 14 0,304 ± 0,0133 0,0166 5,50,27 0,3373
H97 B µg/l 17 0,651 ± 0,0599 0,0823 13,00,482 0,7780
H97 AChloridazon µg/l 18 0,249 ± 0,0133 0,0188 7,50,217 0,2971
H97 B µg/l 18 0,461 ± 0,022 0,0312 6,80,418 0,522
H97 AClopyralid µg/l 4 - ± - - -0,25 0,420
H97 B µg/l 4 - ± - - -0,631 0,9530
H97 ACyanazin µg/l 20 0,421 ± 0,0456 0,068 16,00,303 0,5660
H97 B µg/l 17 0,195 ± 0,0153 0,021 11,00,155 0,2453
H97 ADesethylatrazin µg/l 26 0,824 ± 0,0619 0,105 13,00,597 1,031
H97 B µg/l 23 0,354 ± 0,0242 0,0387 11,00,261 0,4413
H97 ADesethyldesisopropylatrazin µg/l 3 - ± - - -0,152 0,460
H97 B µg/l 3 - ± - - -0,35 0,9820
H97 ADesethylterbuthylazin µg/l 14 0,815 ± 0,0542 0,0676 8,30,726 0,9322
H97 B µg/l 16 0,35 ± 0,0262 0,0349 10,00,269 0,3921
H97 ADesisopropylatrazin µg/l 25 0,362 ± 0,0261 0,0436 12,00,288 0,4340
H97 B µg/l 2 - ± - - -0,005 0,010
H97 ADiuron µg/l 22 0,171 ± 0,00879 0,0137 8,10,147 0,2112
H97 B µg/l 22 0,289 ± 0,0155 0,0243 8,40,245 0,3512
H97 ADimethenamid µg/l 9 0,138 ± 0,0178 0,0178 13,00,098 0,1581
H97 B µg/l 9 0,205 ± 0,015 0,015 7,30,187 0,2291
H97 ADimethylsulfamid µg/l 5 - ± - - -0,229 0,2950

Dieser Bericht wurde mit PROLab erstellt, einem Softwareprodukt der QuoData: http://www.quodata.de/

http://www.quodata.de/


ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0,613 0,857H97 BDimethylsulfamid µg/l 5 - ± - - -0,613 0,8571
H97 ADesphenylchloridazon µg/l 12 0,4 ± 0,038 0,0439 11,00,303 0,4641
H97 B µg/l 13 0,931 ± 0,0745 0,0895 9,60,726 1,051
H97 AMethyldesphenylchloridazon µg/l 13 0,0935 ± 0,0131 0,0157 17,00,058 0,1250
H97 B µg/l 11 0,0202 ± 0,00269 0,00297 15,00,016 0,0261
H97 AMetolachlor µg/l 1 - ± - - -0,003 0,0030
H97 B µg/l 23 0,306 ± 0,0198 0,0316 10,00,245 0,3773
H97 ANicosulfuron µg/l 8 0,174 ± 0,0921 0,0869 50,00,0883 0,360
H97 B µg/l 7 0,55 ± 0,114 0,1 18,00,395 0,6382
H97 APrometryn µg/l 14 0,593 ± 0,0385 0,048 8,10,534 0,7091
H97 B µg/l 14 0,295 ± 0,0254 0,0317 11,00,25 0,361
H97 APropazin µg/l 22 0,145 ± 0,00573 0,00895 6,20,129 0,1632
H97 B µg/l 21 0,154 ± 0,0103 0,0157 10,00,13 0,1863
H97 ASebuthylazin µg/l 1 - ± - - -0,004 0,0040
H97 B µg/l 14 0,0929 ± 0,00562 0,00701 7,60,079 0,1011
H97 ASimazin µg/l 21 0,1 ± 0,00657 0,01 10,00,078 0,1253
H97 B µg/l 19 0,161 ± 0,0101 0,0146 9,10,125 0,1986
H97 ATerbuthylazin µg/l 25 0,133 ± 0,00542 0,00903 6,80,121 0,1593
H97 B µg/l 23 0,583 ± 0,0256 0,0409 7,00,51 0,74
H97 ATerbutryn µg/l 17 0,878 ± 0,0468 0,0644 7,30,759 1,04
H97 B µg/l 17 0,632 ± 0,0332 0,0456 7,20,529 0,7454
H97 A2.6-Dichlorbenzamid 0 - ± - - -- -0
H97 B 0 - ± - - -- -0
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