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6   Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.308 0.481H98 A2,4-D µg/l 20 0.384 ± 0.0312 0.0465 120.308 0.4811
H98 B µg/l 19 0.12 ± 0.0142 0.0206 170.076 0.1692
H98 A2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure µg/l 9 0.557 ± 0.162 0.162 290.238 0.781
H98 B µg/l 8 0.246 ± 0.0344 0.0325 130.2 0.311
H98 AAlachlor µg/l 0 - ± - - -- -0
H98 B µg/l 13 1.01 ± 0.0916 0.11 110.824 1.180
H98 AAlachlor ESA µg/l 4 - ± - - -0.114 0.1641
H98 B µg/l 5 - ± - - -0.256 0.3510
H98 AAlachlor OA µg/l 7 0.202 ± 0.048 0.0423 210.159 0.2690
H98 B µg/l 7 0.206 ± 0.0444 0.0392 190.153 0.2560
H98 AAmpa µg/l 12 0.225 ± 0.0298 0.0344 150.157 0.2871
H98 B µg/l 14 0.687 ± 0.0641 0.08 120.54 0.7911
H98 ABentazon µg/l 19 0.258 ± 0.0224 0.0325 130.194 0.3223
H98 B µg/l 21 0.346 ± 0.0387 0.0591 170.23 0.4551
H98 ADichlorprop µg/l 14 0.177 ± 0.0147 0.0183 100.148 0.2121
H98 B µg/l 14 0.24 ± 0.0137 0.0171 7.20.214 0.2752
H98 ADicamba µg/l 12 0.328 ± 0.122 0.141 430.014 0.5840
H98 B µg/l 11 0.806 ± 0.131 0.144 180.606 1.030
H98 AGlufosinat µg/l 8 0.469 ± 0.23 0.217 460.038 0.7720
H98 B µg/l 8 0.123 ± 0.0308 0.029 240.076 0.1670
H98 AGlyphosat µg/l 1 - ± - - -0.03 0.030
H98 B µg/l 13 0.322 ± 0.036 0.0433 130.221 0.412
H98 AMecoprop µg/l 20 0.103 ± 0.00988 0.0147 140.08 0.1390
H98 B µg/l 20 0.522 ± 0.0499 0.0744 140.395 0.651
H98 AMetazachlor ESA µg/l 10 0.828 ± 0.108 0.114 140.609 1.051
H98 B µg/l 11 0.165 ± 0.025 0.0276 170.11 0.2050
H98 AMetazachlor OA µg/l 9 0.491 ± 0.0347 0.0347 7.10.443 0.532
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ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.0052 0.0052H98 BMetazachlor OA µg/l 1 - ± - - -0.0052 0.00520
H98 AMetazachlor µg/l 0 - ± - - -- -0
H98 B µg/l 23 0.447 ± 0.0433 0.0693 150.365 0.6260
H98 AMetolachlor µg/l 23 0.18 ± 0.0231 0.0369 210.116 0.271
H98 B µg/l 23 0.596 ± 0.0657 0.105 180.402 0.7881
H98 AMetolachlor ESA µg/l 15 0.861 ± 0.0692 0.0894 100.703 1.060
H98 B µg/l 15 0.243 ± 0.0185 0.0239 9.80.199 0.2820
H98 AMetolachlor OA µg/l 14 0.296 ± 0.0356 0.0444 150.221 0.3530
H98 B µg/l 14 0.395 ± 0.0455 0.0568 140.318 0.5320


