
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Metalle M125

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

5.5465 7.13M125 AAluminium µg/l 16 6.35 ± 0.302 0.402 6.335.5465 7.134
M125 B µg/l 19 6.56 ± 0.578 0.84 12.84.72 8.231
M125 AArsen µg/l 21 0.844 ± 0.093 0.142 16.80.62 1.23
M125 B µg/l 20 0.779 ± 0.0747 0.111 14.30.59 0.932
M125 ACadmium µg/l 23 0.164 ± 0.0139 0.0223 13.60.11 0.2042
M125 B µg/l 9 0.016 ± 0.00672 0.00672 420.01 0.032
M125 AChrom µg/l 12 0.224 ± 0.0312 0.0361 16.10.16 0.295
M125 B µg/l 12 0.203 ± 0.0837 0.0966 47.60.13 0.494
M125 AKupfer µg/l 30 31.3 ± 1.34 2.45 7.8225.3 35.60512
M125 B µg/l 29 4.82 ± 0.262 0.47 9.764.1 6.223
M125 AEisen µg/l 31 19.2 ± 1.79 3.33 17.39.77 250
M125 B µg/l 23 9.14 ± 1.04 1.66 18.15.44 11.61
M125 AQuecksilber µg/l 18 0.0891 ± 0.00805 0.0114 12.80.066 0.11492
M125 B µg/l 3 - ± - - -0.014 1.160
M125 AMangan µg/l 29 456 ± 12.4 22.3 4.89416.6 5044
M125 B µg/l 29 6.98 ± 0.366 0.657 9.45.4 8.12
M125 ANickel µg/l 16 0.713 ± 0.0854 0.114 160.45 0.951
M125 B µg/l 16 0.693 ± 0.0654 0.0872 12.60.53 0.881
M125 ABlei µg/l 26 1.36 ± 0.0872 0.148 10.91.01 1.7692
M125 B µg/l 11 0.102 ± 0.0466 0.0515 50.70.022 0.19251
M125 ASelen µg/l 23 3.02 ± 0.216 0.346 11.52.19 3.74
M125 B µg/l 8 0.221 ± 0.0679 0.064 28.90.17 0.3624
M125 AUran µg/l 20 2.44 ± 0.0906 0.135 5.532.231 2.782
M125 B µg/l 20 1.38 ± 0.0764 0.114 8.221.1515 1.672
M125 AZink µg/l 29 108 ± 5.63 10.1 9.3482.5 125.23462
M125 B µg/l 27 7.37 ± 0.435 0.754 10.25.35 8.83
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