
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Metalle M135

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

2,12 4,2471M135 AAluminium µg/l 13 3,4 ± 0,564 0,677 202,12 4,252
M135 B µg/l 6 0,633 ± 0,265 0,216 340,351 0,881
M135 AArsen µg/l 14 0,608 ± 0,0419 0,0523 8,60,52 0,7031
M135 B µg/l 8 0,139 ± 0,0173 0,0164 120,11 0,1611
M135 ACadmium µg/l 6 0,0234 ± 0,00308 0,00252 110,02 0,0260
M135 B µg/l 8 0,0463 ± 0,00228 0,00215 4,70,044 0,050
M135 AChrom µg/l 11 0,199 ± 0,0147 0,0163 8,20,18 0,230
M135 B µg/l 22 2,08 ± 0,0671 0,105 5,11,85 2,292
M135 AKupfer µg/l 24 27,2 ± 0,723 1,18 4,325,1 29,92
M135 B µg/l 23 4,74 ± 0,195 0,312 6,64,3 5,73
M135 AEisen µg/l 24 26,5 ± 0,924 1,51 5,723,9 29,82
M135 B µg/l 24 18,9 ± 0,838 1,37 7,216,1 211
M135 AQuecksilber µg/l 2 - ± - - -0,0286 0,590
M135 B µg/l 2 - ± - - -0,0235 0,440
M135 AMangan µg/l 23 5,6 ± 0,176 0,282 55 60
M135 B µg/l 26 98,5 ± 3,07 5,22 5,386,9 1091
M135 ANickel µg/l 9 0,685 ± 0,0222 0,0222 3,20,65 0,725
M135 B µg/l 17 2,38 ± 0,0848 0,117 4,92,1 2,676
M135 ABlei µg/l 13 0,436 ± 0,0538 0,0647 150,35 0,5682
M135 B µg/l 17 1,01 ± 0,0455 0,0625 6,20,84 1,113
M135 ASelen µg/l 6 0,139 ± 0,0179 0,0146 110,122 0,162
M135 B µg/l 19 2,54 ± 0,218 0,316 122 3,240
M135 AUran µg/l 20 1,08 ± 0,0479 0,0714 6,60,943 1,21
M135 B µg/l 21 3,33 ± 0,131 0,201 62,98 3,62
M135 AZink µg/l 25 60,3 ± 2,32 3,87 6,453,7 701
M135 B µg/l 24 87,2 ± 2,96 4,83 5,580 972
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