
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Nährstoffe N125

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

4.98 5.35N125 ASäurekapazität Ks 4,3 mmol/l 37 5.13 ± 0.0406 0.0822 1.64.98 5.350
N125 B mmol/l 35 3.82 ± 0.0323 0.0637 1.663.7 3.972
N125 ABor mg/l 18 0.0561 ± 0.00407 0.00576 10.30.049 0.073
N125 B mg/l 15 0.0192 ± 0.00201 0.00259 13.50.0155 0.0263
N125 ACalcium mg/l 32 84.5 ± 0.994 1.87 2.2279.5 88.46
N125 B mg/l 34 67.4 ± 0.89 1.73 2.5763.9 71.94
N125 AChlorid mg/l 33 35.5 ± 0.371 0.71 234 36.53
N125 B mg/l 36 31.4 ± 0.409 0.817 2.629.431 33.20
N125 ADOC (berechnet als C) mg/l 24 0.789 ± 0.0751 0.123 15.60.59 1.093
N125 B mg/l 26 2.29 ± 0.0987 0.168 7.341.99 2.683
N125 AGesamt-P (als PO4) mg/l 24 0.188 ± 0.00875 0.0143 7.590.154 0.2125
N125 B mg/l 26 0.117 ± 0.00634 0.0108 9.240.0944 0.142
N125 AGesamthärte °d 32 17.2 ± 0.279 0.526 3.0516.2 18.573
N125 B °d 30 12.9 ± 0.189 0.345 2.6712.3 13.75
N125 AHydrogencarbonat mg/l 29 311 ± 2.1 3.77 1.21303 3182
N125 B mg/l 29 232 ± 2.04 3.67 1.58221 2392
N125 AKalium mg/l 35 3.99 ± 0.0876 0.173 4.333.7 4.390
N125 B mg/l 35 2.42 ± 0.0768 0.151 6.262.1 2.730
N125 Aelektr. Leitfähigkeit (25°C) µS/cm 36 659 ± 4.22 8.44 1.28641 6823
N125 B µS/cm 36 527 ± 4.01 8.01 1.52506 5443
N125 AMagnesium mg/l 36 23.5 ± 0.376 0.753 3.2122.2 25.42
N125 B mg/l 35 15.1 ± 0.234 0.462 3.0614.1 163
N125 ANatrium mg/l 33 18.9 ± 0.221 0.423 2.2418 19.82
N125 B mg/l 33 20 ± 0.246 0.472 2.3618.7 21.272
N125 AAmmonium (als NH4) mg/l 33 0.104 ± 0.00531 0.0102 9.790.08 0.12034
N125 B mg/l 33 0.0446 ± 0.00341 0.00654 14.70.03 0.0542
N125 ANitrit (als NO2) mg/l 28 0.18 ± 0.00409 0.00721 4.010.16 0.19714
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Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Nährstoffe N125

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.06 0.077N125 BNitrit (als NO2) mg/l 29 0.0677 ± 0.00219 0.00393 5.820.06 0.0773
N125 ANitrat (als NO3) mg/l 31 7.47 ± 0.133 0.247 3.37 8.054
N125 B mg/l 33 12 ± 0.18 0.345 2.8711.4 12.92
N125 AOrthophosphat (als PO4) mg/l 25 0.109 ± 0.00298 0.00496 4.570.1 0.126
N125 B mg/l 28 0.102 ± 0.00523 0.00923 9.080.08 0.123
N125 ASulfat (als SO4) mg/l 29 40.6 ± 0.63 1.13 2.7838.279 43.52
N125 B mg/l 27 30 ± 0.419 0.726 2.4328.3 31.34


