
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe P17

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

56 135P17 AAcenaphthen ng/l 13 99.3 ± 23.6 28.3 2956 1351
P17 B ng/l 11 19.3 ± 5.39 5.96 3110 301
P17 AAcenaphthylen ng/l 10 331 ± 60 63.2 19189 4242
P17 B ng/l 10 31.2 ± 8.51 8.98 2920.8 500
P17 AAnthracen ng/l 14 102 ± 33 41.1 4044.4 2020
P17 B ng/l 14 76.7 ± 16.1 20.1 2647 1050
P17 ABenzo[a]anthracen ng/l 14 54.5 ± 11.2 14 2630.9 74.10
P17 B ng/l 14 67.8 ± 12.6 15.8 2339 900
P17 ABenzo[a]pyren ng/l 14 171 ± 40.7 50.8 3079.4 2581
P17 B ng/l 15 54.2 ± 14.4 18.6 3423.4 82.51
P17 ABenzo[b]fluoranthen ng/l 15 70.1 ± 18 23.2 3323 1081
P17 B ng/l 11 21.8 ± 6.17 6.82 3112 361
P17 ABenzo[g,h,i]perylen ng/l 14 225 ± 59.8 74.6 3397 3961
P17 B ng/l 14 47.5 ± 14.6 18.2 3815 741
P17 ABenzo[k]fluoranthen ng/l 15 101 ± 25.9 33.4 3322 1461
P17 B ng/l 10 13.5 ± 3.59 3.78 287.7 201
P17 AChrysen ng/l 14 128 ± 22.8 28.5 2277.9 1760
P17 B ng/l 11 14.5 ± 4.5 4.98 348.7 240
P17 ADibenzo[a,h]anthracen ng/l 14 79 ± 16.1 20.1 2543 1090
P17 B ng/l 7 7.29 ± 3.56 3.14 433.6 130
P17 AFluoranthen ng/l 14 117 ± 20 24.9 2160.8 1500
P17 B ng/l 14 75.3 ± 12.6 15.7 2140.6 980
P17 AFluoren ng/l 14 202 ± 43.8 54.7 27119 2620
P17 B ng/l 14 68.8 ± 13 16.3 2440.6 920
P17 AIndeno[1,2,3-cd]pyren ng/l 4 - ± - - -7.8 200
P17 B ng/l 2 - ± - - -2.08 6.40
P17 ANaphthalin ng/l 14 114 ± 29.3 36.5 3246 1900
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Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe P17

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

31 130P17 BNaphthalin ng/l 14 84.3 ± 20.6 25.7 3031 1300
P17 APhenanthren ng/l 14 296 ± 55.6 69.3 23169 3860
P17 B ng/l 12 30.7 ± 5.18 5.98 1920 391
P17 APyren ng/l 14 77.3 ± 13.7 17.1 2250.8 1020
P17 B ng/l 12 22.4 ± 6.21 7.17 326 30.10


