
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Summenparameter SP01

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.8 2.7231SP01 A - KW-Index mg/l 29 1.79 ± 0.31 0.557 310.8 2.722
SP01 B - mg/l 29 0.583 ± 0.125 0.224 380.241 0.92
SP01 A - Phenolindex mg/l 22 0.105 ± 0.00382 0.00596 5.70.095 0.122
SP01 B - mg/l 20 0.0338 ± 0.0028 0.00417 120.022 0.04084
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