
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Summenparameter SP02

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.4 1.821SP02 A - KW-IndexKW-Index mg/l 27 1.06 ± 0.206 0.357 340.4 1.821
SP02 B - KW-Index mg/l 24 0.279 ± 0.073 0.119 430.0899 0.634
SP02 A - PhenolindexPhenolindex mg/l 17 0.156 ± 0.00367 0.00504 3.20.147 0.1631
SP02 B - Phenolindex mg/l 17 0.0664 ± 0.00341 0.00468 70.06 0.0781
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