
Zusammenfassung der Ringversuchsergebnisse, ausreißerbereinigt: Summenparameter SP03

Zusammenfassung der ausreißerbereinigten Ringversuchsergebnisse

ProbeParameter Einheit Anzahl 
Labors für 

Berechnung

Anzahl 
Ausreißer

Labors

Mittelwert ±  VB (99%) Minimum Maximum sR vR

0.11 3.7SP03 A - KW-IndexKW-Index mg/l 39 1.75 ± 0.374 0.779 450.11 3.71
SP03 B - KW-Index mg/l 38 0.448 ± 0.103 0.212 470.03 0.950
SP03 A - PhenolindexPhenolindex mg/l 15 0.11 ± 0.0126 0.0162 150.08 0.1331
SP03 B - Phenolindex mg/l 13 0.0521 ± 0.00544 0.00654 130.04 0.0642
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Legende:

Mittelwert 
VB (99%) 
Minimum 
Maximum 
sR 
vR 

Ausreißerbereinigter Mittelwert über die Teilnehmerergebnisse (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
99% Vertrauensbereich (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Minimaler abgegebener Messwert, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Maximaler abgegebener Messwert, ausreißerbereinigt (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Vergleichsstandardabweichung berechnet aus den ausreißerbereinigten Teilnehmerergebnissen des aktuellen Ringversuchs (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
relative Vergleichsstandardabweichung in %, berechnet aus den ausreißerbereinigten Teilnehmerergebnissen des aktuellen Ringversuchs bezogen auf den Mittelwert (angegeben auf 2 
signifikante Stellen)
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