
Tabelle der zugewiesenen Werte: Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffe P25
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Tabelle der zugewiesenen Werte

ProbeParameter Einheit zugewiesener 
Wert

±      U (k=2) Kriterium

14.54 26.5

Kriterium
[%]

P25 AAcenaphthen ng/l 21 ± 1.63 3.99 19
P25 B ng/l 129 ± 7.05 24.5 19
P25 AAcenaphthylen ng/l 19.3 ± 1.45 4.63 24
P25 B ng/l 167 ± 15.5 40.1 24
P25 AAnthracen ng/l 22.3 ± 0.802 5.81 26
P25 B ng/l 139 ± 7.99 36.2 26
P25 ABenzo[a]anthracen ng/l 22.1 ± 2.18 4.64 21
P25 B ng/l 155 ± 13.7 32.5 21
P25 ABenzo[a]pyren ng/l 15.6 ± 3.07 5.3 34
P25 B ng/l 128 ± 12.2 30.8 24
P25 ABenzo[b]fluoranthen ng/l 22.1 ± 2.26 3.76 17
P25 B ng/l 175 ± 16.2 29.8 17
P25 ABenzo[g,h,i]perylen ng/l 19.8 ± 2.33 4.94 25
P25 B ng/l 133 ± 16.8 33.3 25
P25 ABenzo[k]fluoranthen ng/l 19.7 ± 1.64 5.11 26
P25 B ng/l 127 ± 9.09 33.1 26
P25 AChrysen ng/l 20.3 ± 2.06 4.47 22
P25 B ng/l 129 ± 10.3 28.3 22
P25 ADibenzo[a,h]anthracen ng/l 21.2 ± 2 6.36 30
P25 B ng/l 106 ± 18.7 41.4 39
P25 AFluoranthen ng/l 23.1 ± 0.916 4.16 18
P25 B ng/l 153 ± 7.28 27.6 18
P25 AFluoren ng/l 25.6 ± 1.41 3.58 14
P25 B ng/l 157 ± 11.3 21.9 14
P25 AIndeno[1,2,3-cd]pyren ng/l 21.4 ± 2.54 5.35 25
P25 B ng/l 140 ± 15.1 35 25
P25 ANaphthalin ng/l 28.3 ± 3.28 5.94 21
P25 B ng/l 171 ± 15.1 36 21
P25 APhenanthren ng/l 25.3 ± 1.31 3.8 15
P25 B ng/l 149 ± 10.4 22.3 15
P25 APyren ng/l 20.8 ± 1.04 3.33 16
P25 B ng/l 147 ± 6.62 23.6 16

Legende:
zugewiesener Wert
U (k=2)
Kriterium

Kriterium [%]

Sollwert für die Leistungsbewertung der Teilnehmer (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Erweiterte Unsicherheit (k=2) des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 3 signifikante Stellen)
Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in der angegebenen Einheit (angegeben auf 3 
signifikante Stellen)
Vorgabewert zur Ermittlung des z-Scores in % des zugewiesenen Wertes (angegeben auf 2
signifikante Stellen)
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